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Таблица 3 -  Сводная таблица оценки квалификации участников МСИ по определению водородного показателя (pH), сухого остатка
(общей минерализации) в обрдзце МСИ-3/2019-2020 ВБ 01

№ п/п Кодовый 
номер ИЛ

Водородный показатель (pH)

Приписанное значение OK, Xpt=  5,3 ед. pH

Обозначение НД на метод 
испытаний/Метод испытаний

Результат испытаний 
X, мг02/дм3 0 crpt, мг02/дм3 Значение ^-индекса Заключение

1 6 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
потенциометрический 5,3 0,15 0 Удовл.

2 9 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
потенциометрический 5,5 0,15 1,2 Удовл.

3 10 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
потенциометрический 5,5 0,15 1,2 Удовл.

4 12 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
потенциометрический 5,2 0,15 -0,6 Удовл.

5 13 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
потенциометрический 5,2 0,15 -0,6 Удовл.

№ п/п Кодовый 
номер ИЛ

Сухой остаток

Приписанное значение OK, Xpt = 256 мг/дм3

Обозначение НД на метод 
испытаний/Метод испытаний

Результат испытаний 
X, мг/дм3 l} <7pt, МГ/ДМ3 Значение z!-индекса Заключение

1 6 ГОСТ 18164-72 
гравиметрический 275 27,88 0,6 Удовл.

2 9 ГОСТ 18164-72 
гравиметрический 256 27,88 0 Удовл.

3 10 ГОСТ 18164-72 
гравиметрический 225,2 27,88 -1,0 Удовл.

4 12 ГОСТ 18164-72 
гравиметрический 237,2 27,88 -0,6 Удовл.

5 13 ГОСТ 18164-72 
гравиметрический 256,5 27,88 0,02 Удовл.

Среднеквадратическое отклонение, сформированное на основе результатов, представленных участниками раунда (MADe(x)= S*) 
Стандартная неопределенность приписанного значения для показателя «Сухой остаток» u(xpt)=15,59 мг/дм3 
Стандартная неопределенность приписанного значения для показателя «Водородный показатель (pH)» u(xpt)=0,08 ед. pH______
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Таблица 4 -  Обобщённые результаты МСИ по определению водородного показателя (pH), сухого остатка (общей минерализации) в
образцах МСИ-3/2019-2020 ВБ 01 участников раунда МСИ-3/2019-2020

Информация о полученных результатах Наименование показателя / Приписанное значение показателя, xDt
Водородный показатель pH 

5,3 ед. p H
Сухой остаток 

256 м г/дм 3
Результат
испытаний

Максимальный 5,5 275
Минимальный 5,2 225,2

Число
результатов
испытаний,
полученных
от участников
раунда МСИ -
3/2019-2020

Всего, шт. 5 5
Сомнительных, % Отс. Отс.
Неудовлетворительных, % Отс. Отс.
Удовлетворительных, % 100 100

Заключение:
Раунд МСИ -  3/2019-2020 по определению показателей «Сухой остаток» и «Водородный показатель (pH)» в ОК МСИ-3/2019-2020 ВБ 
01 (минеральная природная питьевая столовая вода газированная «Монастырская»), признан состоявшимся.
Все участники МСИ получили приемлемые результаты оценки квалификации (z' < 2,0).
Результаты испытаний, представленные в протоколах испытаний лабораторий под кодовыми номерами 10, 12 ,13 не соответствуют 
требованиям правил округления результатов испытаний и их погрешностей (ПМГ 96-2009, МИ 1317-2004), что требует проведения 
корректирующих мероприятий и предупреждающих действий.
По окончании раунда МСИ -  3/2019-2020 участникам МСИ выданы следующие документы: Свидетельство об участии ИЛ в проверке 
квалификации посредством МСИ, Заключение по результатам оценки квалификации ИЛ, с указанием кодового номера участника 
МСИ.
Настоящий отчёт отправлен каждому участнику МСИ (размещён в электронном виде на сайте Провайдера МСИ).

Отчёт составил: г
Координатор программы проверки квалификации (раунда МСИ) Е.О. Клименко
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